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Albumin Assay

CATALOGUE NUMBER: 200-05
200-45

SIZE: 1x 1000 mL
4x125mL
INTENDED USE

For the in vitro quantitative measurement of albumin in serum.
TEST SUMMARY

Albumin’s various functions in the blood stream include the transport of insoluble
organic anions, the binding of toxic heavy metals, the transport of poorly soluble
hormones, the maintenance of plasma colloidal osmotic pressure, and the provision
of a reserve store of protein. Low serum values can result from malnutrition or liver
disease, an increase in catabolism, increased excretion in urine or feces, or a change
in distribution between the intravascular and extravascular compartments. High
serum values can result from dehydration.("

Rodkey® in 1965 proposed a dye binding method for serum albumin in which he
used 3'3",5',5"-tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, sodium salt (Bromocresol
green or BCG). Manual and automated methods for measuring serum albumin with
BCG have been published by Hernandez, et.al.,”’ Dow and Pinto,’ and Doumas
et.al.® This procedure is a modification of that of Doumas exhibiting extended
linearity.

TEST PRINCIPLE
Albumin + BCG — BCG-Albumin complex

At an acid pH, the albumin binds to the BCG causing an increase in absorbance. The
increase in absorbance at 630 nm due to the formation of the BCG-Albumin complex
is directly proportional to the concentration of albumin in the sample.

REAGENTS

Albumin Reagent: A solution containing acetate buffer (pH 4.2 at 25°C),
~ 0.39 mmol/L Bromocresol Green (BCG), a surfactant, and a preservative.

WARNINGS & PRECAUTIONS FOR USE

For In Vitro Diagnostic Use.

Ronwy
Avoid contact with skin and eyes.
See Safety Data Sheet for additional information.

REAGENT PREPARATION, STORAGE & STABILITY

Reagents are ready for use. Supplied reagent(s) stable at 18 to 26°C until expiry date.
Stability claims are based on real time studies.

REAGENT DETERIORATION

The reagent solution should be clear. Turbidity would indicate deterioration.
DISPOSAL

Reagents must be disposed of in accordance with all Federal, Provincial, State, and
local regulations.

SPECIMEN
Fresh, clear, unhemolysed serum.
SAMPLE STORAGE

Specimens are stable at 18-26°C for up to one week, one month at 2-8°C, or for
several months at 0 to -20°C.

ANALYTICAL SPECIFICITY (CLSI EP7)©

Cross contamination studies have not been performed on automated instruments.
Certain reagent/ instrument combinations used in sequence with this assay may
interfere with reagent performance and test results. The existence of, or effects of,
any potential cross contamination issues are unknown.

Interferences from icterus, lipemia, hemolysis, ascorbic acid and salicylate were
evaluated for this albumin method on a Roche/Hitachi® 717 analyzer using a
significance criterion of >10% from control.

Concentration of Analyte Concentration of Interferent
Substance Where Interf :
- - - Tested ere 'nte.r erence 18
Conventional Units | SI Units Insignificant
4.0 g/dL 40 g/L Hemoglobin | 600 mg/dL 93 pmol/L
3.8 g/dL 38 g/L Bilirubin 40 mg/dL 684 pmol/L
4.2 g/dL 42 g/L Ascorbic Acid | 100 mg/dL | 5678 umol/L
3.8 g/dL 38 g/L Salicylate 1g/L 7.2 mmol/L
2400 mg/dL
.. (27.1 mmol/L)
3.6 g/dL 36 g/L Intralipid 800 mg/dL Simulated
Triglycerides

The information presented above is based on results from SEKISUI Diagnostics’
studies and is current at the date of publication.

A summary of the influence of drugs on clinical laboratory tests may be found by
consulting Young, D.S.7

ANALYTICAL PROCEDURE

MATERIALS PROVIDED

SEKISUI Diagnostics” Albumin reagent.

MATERIALS REQUIRED (BUT NOT PROVIDED)

1. Analyzer capable of accurately measuring absorbance at appropriate
wavelength as per instrument application.

2. Calibration material.

3. Quality Control materials.

TEST CONDITION

For data presented in this insert, studies using this reagent were performed on an
automated analyzer using an endpoint test mode, with a sample to reagent ratio of
1:175 and a wavelength reading of (primary/secondary) 600/700 nm. For assistance
with applications on automated analyzers within Canada and the U.S., please contact
SEKISUI Diagnostics Technical Services at (800)565-0265. Outside Canada and
the U.S., please contact your local distributor.

CALIBRATION

Calibration material should be used to calibrate the procedure. The frequency of
calibration using an automated system is dependent on the system and the parameters
used.

QUALITY CONTROL

A normal and abnormal concentration control serum should be analyzed as required
in accordance with local, state and federal guidelines. The results should fall within
the acceptable range as established by the laboratory.

CALCULATIONS

The analyzer automatically calculates the albumin concentration of each sample.

TEST LIMITATIONS

A sample with an albumin concentration exceeding the linearity limit should be
diluted with 0.9% saline and reassayed incorporating the dilution factor in the
calculation of the value.

REFERENCE INTERVALS®
3.5-5.2 g/dL (35-52 g/L)

These values are suggested guidelines. It is recommended that each laboratory
establish its own expected range.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Data presented was collected on a Roche/Hitachi® 717 analyzer unless otherwise
stated.

RESULTS
Albumin concentration is reported as g/dL (g/L).

REPORTABLE RANGE (CLSI EP6)®©

The linearity of the procedure described is 7.0 g/dL (70 g/L) in serum. The lower
limit of detection is 0.0 g/dL (0 g/L). The limit of quantitation of the procedure
described is 0.1 g/dL (1 g/L). This data results in a reportable range of 0.1 to
7.0 g/dL (1 to 70 g/L).
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PRECISION STUDIES (CLSI EP5)®

Data was collected on two control sera using a single lot of reagent in 40 runs
conducted over 20 days.

Concentration Total SD Tg{;ﬂ Concentration | Within SD | within Run
gdl | gL | gdl [ gL | ) [gdl | gL [gdL|egL| €V ()
39 39 0.08 | 0.8 2.1 39 39 0.06 | 0.6 1.4
2.7 27 0.05 | 0.5 1.7 2.7 27 0.04| 04 1.5

Within run precision data was collected on two concentrations of control sera each
run 20 times in a single assay.

ACCURACY (CLSIEP9)®

The performance of this method (y) was compared with the performance of another
albumin method (x) on a Roche/Hitachi® 717 analyzer. Forty patient serum samples
ranging from 3.2 to 5.2 g/dL (32 to 52 g/L) were tested in duplicate and gave a
correlation coefficient of 0.9965. Linear regression analysis gave the following
equation:

This method = 1.04 (reference method) - 0.20 g/dL (2 g/L).

The information presented above is based on results from SEKISUI Diagnostics’
studies and is current at the date of publication.

All trademarks, brands, product names and trade names are the property of their
respective companies.

FR
Analyse biologique de I’albumine

NUMERO DE CATALOGUE : 200-05
200-45

TAILLE : 1x1000mL
4x125mL

UTILISATION PREVUE
Mesure quantitative in vitro de la teneur du sérum en albumine.
RESUME DES TESTS

Les diverses fonctions de 1’albumine dans le sang comprennent le transport d’anions
organiques insolubles, la fixation de métaux lourds toxiques, le transport d’hormones
peu solubles, le maintien de la pression colloide osmotique du plasma et la création
d’une réserve de protéines. De faibles valeurs sériques peuvent étre provoquées par
une malnutrition ou une maladie du foie, une augmentation du catabolisme, une
excrétion accrue dans les urines ou les selles ou une modification de la distribution
entre les compartiments intravasculaires et extravasculaires. Des valeurs sériques
élevées peuvent étre provoquées par une déshydratation.(V

En 1965, Rodkey® a proposé une méthode de fixation du colorant pour la sérum-
albumine dans laquelle il a utilisé le sulfonephtaléine du tétrabromo-3,3",5,5" m-
crésol, du sel de sodium (vert de bromocrésol). Les méthodes manuelles et
automatisées pour la mesure de la sérum-albumine avec le vert de bromocrésol ont
été publiées par Hernandez, et autres,® Dow et Pinto, et Doumas et autres.® Cette
procédure est une modification de celle de Doumas qui démontre une linéarité
prolongée.

PRINCIPE DU TEST
Albumine + vert de bromocrésol — complexe vert de bromocrésol et albumine

En conditions de pH acide, I’albumine se lie au vert de bromocrésol, ce qui provoque
une hausse de I’absorbance. L’augmentation de 1’absorbance a 630 nm, attribuable a
la formation du complexe vert de bromocrésol et albumine, est directement
proportionnelle a la concentration d’albumine dans 1’échantillon.

REACTIFS

Réactif a I’albumine : une solution contenant un tampon acétate (pH de 4,2 a 25 °C),
du vert de bromocrésol a une concentration ~ 0,39 mmol/L, un surfactant et un agent
de conservation.

PRECAUTIONS ET MISES EN GARDE RELATIVES A L’EMPLOI

Réservé a un usage diagnostique in vitro.

KonLy

Evitez le contact avec la peau et les yeux.

Voir la fiche signalétique pour plus d’informations.

PREPARATION, CONSERVATION ET STABILITE DU REACTIF

Les réactifs sont préts a étre utilisés. Le(s) réactif(s) fourni(s) est(sont) stable(s) entre
18 et 26 °C jusqu’a la date de péremption. Les énoncés relatifs a la stabilité sont
fondés sur des études en temps réel.

DETERIORATION DU REACTIF

La solution du réactif doit étre transparente. La turbidité est donc un signe de
détérioration.

ELIMINATION

Les réactifs doivent étre éliminés conformément a toutes les réglementations locales,
régionales et nationales.

SPECIMEN
Sérum frais, clair, non hémolysé.

CONSERVATION DE L’ECHANTILLON

Les spécimens sont stables jusqu’a une semaine a une température de 18 a 26 °C, un
mois, de 2 a 8 °C et pendant plusieurs mois, de 0 a -20 °C,

SPECIFICITE ANALYTIQUE (CLSI EP7)®

Aucune étude de contamination croisée n’a été effectuée sur les instruments
automatisés. Certaines combinaisons de d’agents réactifs et d’instruments utilisés en
séquence dans le cadre de I’analyse peuvent influer sur le comportement du réactif et
les résultats des tests. L’existence d’une potentielle contamination croisée, ou ses
effets potentiels, ne sont pas connus.

Les interférences avec I’ictére, I’hyperlipidémie, I’hémolyse, ’acide ascorbique et le
salicylate ont été évaluées relativement a cette méthode a I’albumine sur I’analyseur
Roche/Hitachi® 717 selon un critére de signification supérieure a 10 % par rapport au
controle.

Concentration de la .
substance 4 analyser Substance Conc;ntratlon de la substance
— testée interférente lorsque
Unités Unités SI I’interférence est négligeable
conventionnelles
4 g/dL 40 g/ | Hémoglobine | 600 mg/dL 93 umol/L
3,8 g/dL 38 g/L Bilirubine 40 mg/dL 684 umol/L
Acide
4,2 g/dL 42 g/L ascorbique 100 mg/dL 5678 pmol/L
3,8 g/dL 38 g/L Salicylate 1g/L 7,2 mmol/L
Triglycérides
. simulés :
3,6 g/dL 36 g/lL Intralipide 800 mg/dL 2 400 mg/dL
(27,1 mmol/L)

L’information susmentionnée est fondée sur les résultats des études de SEKISUI
Diagnostics et elle est a jour a la date de la publication.

Un résumé de I’influence des médicaments sur les tests de laboratoire clinique est
disponible dans les travaux de Young, D.S.?

PROCEDURE ANALYTIQUE
MATERIEL FOURNI

Réactif a I’albumine de SEKISUI Diagnostics

MATERIEL REQUIS (MAIS NON FOURNI)

1. Analyseur pouvant mesurer avec exactitude 1’absorbance a des longueurs d’onde
appropriées, selon ’application de I’instrument.

2. Matériel d’étalonnage

3. Matériel de contréle de la qualité.

CONDITIONS DU TEST

En ce qui concerne les données présentées dans ce document, les études ayant fait
appel a ce réactif ont été effectuées sur un analyseur automatisé a I’aide d’un mode
de critéres de jugement, avec un échantillon dont le rapport avec le réactif est de
1:175 et une lecture de la longueur d’onde (primaire/secondaire) de 600 ou 700 nm.
Pour obtenir de I’aide au sujet de I'utilisation des analyseurs automatiques au Canada
et aux Etats-Unis, veuillez prendre contact avec les services techniques de SEKISUI
Diagnostics au 1-800-565-0265. A I’extérieur du Canada et des Etats-Unis, veuillez
prendre contact avec votre distributeur local.
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ETALONNAGE

Un outil d’étalonnage doit étre utilisé afin d’étalonner la procédure. La fréquence
d’étalonnage effectué¢ a 1’aide d’un systéme automatisé dépend du systéme et des
parametres utilisés.

CONTROLE DE LA QUALITE

Des sérums de contrle a une concentration normale et anormale doivent étre
analysés conformément aux directives locales, régionales et nationales. Les résultats
doivent se situer dans la fourchette acceptable déterminée par le laboratoire.
CALCULS

L’analyseur calcule automatiquement la concentration en albumine dans chaque
échantillon.

LIMITES DES TESTS

Un échantillon dont la concentration en albumine dépasse la limite de linéarité devrait
étre dilué¢ dans une solution saline a 0,9 % et faire I’objet d’une autre analyse qui
intégre le facteur de dilution dans le calcul de la valeur.

INTERVALLES DE REFERENCE®

De3,5a5,2 g/dL (de 35452 g/L)

Ces valeurs sont suggérées a titre indicatif. Il est recommandé que chaque laboratoire
détermine sa propre fourchette attendue.

CARACTERISTIQUES LIEES AU COMPORTEMENT

Sauf indication contraire, les données présentées ont €t€ recueillies sur un analyseur
Roche/Hitachi® 717.

RESULTATS

La concentration en albumine est ex(grimée en g/dL (g/L).
PLAGE DE MESURE_ (CLSI EP6)®

La linéarité pour la procédure décrite est de 7 g/dL (70 g/L) dans le sérum. La limite
inférieure de détection est de 0 g/dL (0 g/L). La limite de I’analyse quantitative pour
la procédure est de 0,1 g/dL (1 g/L). Ces données aboutissent a une plage de mesure
variant entre 0,1 et 7,0 g/dL (1 et 70 g/L).

ETUDES DE PRECISION (CLSI EP5)©®

Les données ont été recueillies a partir de deux sérums de contrdle en faisant appel a

un seul lot de réactifs dans le cadre de 40 séries menées sur une période de 20 jours.
. Ecart-type | cv . Ecart-type
Concentration total totale Concentration intra-séric | % CY_
Y intra-scrie
g/dL | g/L |[g/dL| gL 0 g/dL | g/L | g/dL | g/L
39 39 10,08] 0,8 2,1 39 39 0,06 | 0,6 1,4
2,7 27 10,051 0,5 1,7 2,7 27 0,04 | 04 1,5

Au cours d’'une méme série, les données de précision proviennent des sérums de
contrOle, chacun testé selon deux concentrations, chacune étant testée 20 fois au
cours d’une méme analyse.

PRECISION (CLSI EP9)©

L’efficacité de cette méthode (y) a été comparée avec celle d’une autre méthode a
I’albumine (x) sur un analyseur Roche/Hitachi® 717. Les échantillons provenant de
quarante patients dont la teneur en albumine dans le sérum variait entre 3,2 et
52 ¢g/dL (32 et 52 g/L) ont été soumis a une double analyse et ont donné un
coefficient de corrélation égal a 0,9965. L’équation suivante a été obtenue a I’issue
de I’analyse de régression linéaire :

Cette méthode = 1,04 (méthode de référence) — 0,20 g/dL (2 g/L).

L’information susmentionnée est fondée sur les résultats des études de SEKISUI
Diagnostics et elle est a jour a la date de la publication.

Tous les noms commerciaux, les noms de marque de commerce, de marque et de
produit sont la propriété de leurs sociétés respectives.

ES
Analisis de albumina

TAMANO: 1 x 1000 ml
4x 125 ml

NUMERO DE CATALOGO: 200-05
200-45

USO PARA EL QUE FUE DISENADO
Para la medicion cuantitativa in vitro de albumina en suero.
RESUMEN DEL ANALISIS

Entre las diversas funciones que cumple la albumina en la corriente sanguinea estan
la de transportar aniones organicos insolubles, aglutinar metales pesados toxicos,
transportar hormonas de baja solubilidad, mantener la presion osmotica coloidal del
plasma, y servir como medio de almacenar reservas de proteina. Los bajos valores en
el suero pueden ser producidos por desnutricion o enfermedad hepatica, un aumento
en el catabolismo, aumento en la excrecion urinaria o fecal, o un cambio en la
distribucion entre los compartimientos intravasculares y extravasculares. Los valores
elevados en el suero pueden ser debido a deshidratacion."

Rodkey® propuso en 1965 un método de fijacion de colorante para albimina sérica
en el que empled 3',3",5',5"-tetrabromo-m-cresolsulfoneftaleina, sal sodica (verde de
bromocresol 0 BCG). Métodos de medicion manual y automatizada para la medicion
de albumina sérica con BCG han sido publicados por Herndndez et al.,”) Dow y
Pinto,) y Doumas et al.®) Este procedimiento es una modificacién del método de
Doumas que muestra linealidad extendida.

PRINCIPIO DEL ANALISIS
Albimina + BCG — Complejo BCG-albumina

En un medio con pH 4cido, la albiimina se fija al BCG, lo que produce un aumento
en la absorbancia. El aumento en la absorbancia a 630 nm debido a la formacion del

complejo BCG-albiimina es directamente proporcional a la concentracion de
albumina en la muestra.

AGENTES REACTIVOS
Agente reactivo albumina: Solucién que contiene tampon de acetato (pH 4,2 a
25°C), ~ 0,39 mmol/l de verde de bromocresol (BCG), un agente tensioactivo y un

agente conservante.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE PRECAUCION PARA SU USO

Para uso en diagnostico in vitro.

Ronwy
Evite el contacto con la piel y los ojos.
Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener informacion adicional.

PREPARACION, ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL AGENTE
REACTIVO

Los agentes reactivos vienen listos para su uso. Los agentes reactivos que se
suministran son estables hasta la fecha de caducidad, a una temperatura de
18 a 26° C. Las afirmaciones acerca de la estabilidad se basan en estudios realizados
en tiempo real.

DETERIORO DEL AGENTE REACTIVO

El agente reactivo debe ser transparente. La turbidez podria ser una indicacién
de deterioro.

ELIMINACION

Los agentes reactivos se deben eliminar de acuerdo con las estipulaciones de las
normas federales, provinciales, estatales y locales.

MUESTRA
Suero fresco, transparente, sin hemolizar.

ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Las muestras son estables hasta una semana, a una temperatura de entre 18 y 26° C,
un mes a una temperatura de entre 2 y 8° C, o durante varios meses a una temperatura
de entre 0 y -20° C.

ESPECIFICIDAD ANALITICA (CLSI EP7)®

No se han realizado estudios de contaminacion cruzada en instrumentos
automatizados. Ciertas combinaciones de agentes reactivos / instrumentos empleados
en secuencia en este analisis pueden interferir con las caracteristicas del agente
reactivo y los resultados del analisis. Se desconoce si existen problemas de posible
contaminacion cruzada, o de sus efectos.

(IN20005-17) 3



Para este método de analisis de la albumina se evalu6 la interferencia producida por
la ictericia, la presencia de lipidos en la sangre, la hemdlisis, el acido ascérbico y el
salicilato, en un analizador 717 de Roche/Hitachi® aplicando un criterio de
relevancia de mas de un 10 % de desviacion de la media de control.

Concentracion del analito Concentracion de
Substancia interferente en casos en que
Unidades . analizada la interferencia es
. Unidades SI R
convencionales insignificante
4,0 g/dl 40 g/1 Hemoglobina | 600 mg/dl 93 pumol/1
3,8 g/dl 38 g/l Bilirrubina 40 mg/dl 684 pmol/l
4,2 g/dl 42 g/1 Acido ascorbico | 100 mg/dl [ 5678 umol/l
3,8 g/dl 38 g/l Salicilato 1 g/l 7,2 mmol/l
2400 mg/dl
. (27,1 mmol/l)
3,6 g/dl 36 g/l Intralipid 800 mg/dl de triglicéridos
simulados

La informacion que se presenta arriba se basa en los resultados de los estudios
practicados por SEKISUI Diagnostics, y esta vigente a la fecha de su publicacion.

Se puede obtener un resumen de la influencia de los farmacos en estudios clinicos de
laboratorio consultando a Young, D.S.”

PROCEDIMIENTO ANALITICO
MATERIALES SUMINISTRADOS

Agente reactivo de albumina de SEKISUI Diagnostics.

MATERIALES NECESARIOS (PERO NO SUMINISTRADOS)

1. Analizador capaz de medir con precision la absorbancia a una longitud de onda
adecuada segun la aplicacion por instrumento.

2. Material de calibracion.

3. Materiales de control de calidad.

CONDICION DEL ANALISIS

Para la obtencion de los datos que se presentan en este folleto, se realizaron estudios
con este agente reactivo en un analizador automatizado en modo de analisis de punto
final, con una proporcion de 1:175 entre la muestra y el agente reactivo, y una lectura
de longitud de onda de 600/700 nm (primaria/secundaria). Si desea ayuda para
aplicaciones en analizadores automatizados en Canada o EE. UU., comuniquese con
SEKISUI Diagnostics Technical Services llamando al teléfono (800) 565-0265. En
otros paises, llame a su distribuidor local.

CALIBRACION

Para calibrar el procedimiento, debe emplearse el material de calibracion. La
frecuencia de la calibracion utilizando un sistema automatizado depende del sistema
y de los parametros aplicados.

CONTROL DE CALIDAD

Deben analizarse los controles de concentracion normal y anormal, segun sea
necesario, de conformidad con las directrices locales, estatales y federales. Los
resultados deben estar dentro de los limites aceptables establecidos por el laboratorio.
CALCULOS

El analizador calcula automaticamente la concentracion de albumina de cada
muestra.

LIMITACIONES DEL ANALISIS

Debe diluirse con una solucion salina al 0,9 % y volver a analizarse las muestras con
una concentracion de albiimina que supere la linealidad, teniendo en cuenta el factor
de dilucién en el calculo del valor.

INTERVALOS DE REFERENCIA®

3,5-5,2 g/dl (35-52 g/l)

Estos valores se sugieren como pauta. Se recomienda que cada laboratorio establezca
sus propios limites estimados.

CARACTERISTICAS DE LOS RESULTADOS

Los datos que aqui se presentan fueron recogidos empleando un analizador 717 de
Roche/Hitachi®, salvo que se indique lo contrario.

RESULTADOS
La concentracion total de albumina esta expresada en g/dl (g/1).

INTERVALO DE TRABAJO (CLSI EP6)©

La linealidad del procedimiento descrito es de 7,0 g/dl (70 g/l) en suero. El limite
inferior de deteccion es 0,0 g/dl (0 g/1). El limite de determinacion del procedimiento
descrito es 0,1 g/dl (1 g/1). Estos datos dan como resultado un intervalo notificable
de entre 0,1 y 7,0 g/dL (1 a 70 g/L).

ESTUDIOS DE PRECISION (CLSI EP5)®

Los datos fueron recogidos en dos muestras de suero de control empleando un solo
lote de agente reactivo en cuarenta pruebas realizadas en un periodo de mas
de 20 dias.

Concentracion | SD Total CV | Concentracion I SD,I. . cv
Total ntraanalisis | [ntraanalisis
g/dl gl | gdl | gn | (%) gidl | gl | gdl | g (%)
3,9 39 10,08 08 | 2,1 3,9 39 (0,06 | 0,6 1,4
2,7 27 10,05( 05 1,7 2,7 27 (0,04 | 04 1,5

Los datos de precision dentro de la prueba fueron recogidos en dos concentraciones
de sueros de control, cada prueba se realiz6 veinte veces en un solo analisis.

PRECISION (CLSI EP9)®

Los resultados de este método (y) se compararon con los de otro método de analisis
de albtimina (x), empleando un analizador 717 de Roche/Hitachi®. El andlisis de las
muestras de suero de cuarenta pacientes, con limites de entre 3,2 y 5,2 g/dl (entre 32
y 52 g/) dio un coeficiente de correlacion de 0,9965. El analisis de regresion lineal
dio la siguiente ecuacion:

Este método = 1,040 (método de referencia) — 0,20 g/dl (2 g/1).

La informacién que se presenta arriba se funda en los resultados de los estudios
practicados por SEKISUI Diagnostics, y esta vigente a la fecha de su publicacion.

Todas las marcas registradas, marcas, nombres de productos y nombres comerciales
son de propiedad de sus respectivas empresas.
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Symbols / Symboles / Simbolos

L

Batch Code
Numéro de lot
Codigo de lote

g
—

E

Manufacturer
Fabricant
Fabricante

=

Consult instructions for use
Consulter les directives d’utilisation
Consulte las instrucciones de uso

In vitro diagnostic medical device
Appareil médical de diagnostic in vitro
Dispositivo médico para el diagnostico in vitro

-

Use by Date

YYYY-MM-DD or YYYY-MM
Utilisé avant le

AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM
Fecha de caducidad
AAAA-MM-DD o AAAA-MM

Catalog number
Numéro de catalogue
Numero de catdlogo

Temperature limit
Limite de température
Limites de temperatura

RonLy

For use by or on the order of a physician only (applicable to USA classification only)
Pour une utilisation uniquement par ou sur ordre d’un médecin (applicable uniquement
4 la classification des Etats-Unis)

Solo para el uso por parte de un médico o bajo la prescripcion de un médico (aplicable
solo a la clasificacion de los Estados Unidos)
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