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RPR-REAGENS
TILTENKT BRUK

Manglende evne til & gjenopprette kontrollverdiene.

PROVETAKING OG PREPARERING

Beregnet til kvantitativ maling av konsentrasjonen av syfilitiske
anti-lipidide antistoffer i serum eller plasma, pa Hitachi 917 klinisk
analysator, SK500/Biolis 50i klinisk analysator og flere andre
automatiske kliniske analysatorer.

SAMMENDRAG

Syfilis er en kronisk infeksjon som er forarsaket av Treponema
pallidum som kan smitte ved fedselen eller gjennom seksuell
kontakt. Den kjennetegnes ved episoder med aktiv sykdom som er
avbrutt av latensperioder’.

Det finnes typer serologiske tester for syfilis, ikke-treponema
antistofftest og treponema antistofftest. De mest brukte ikke-
treponema antistofftestene for syfilis er hurtigtest for plasmareagin
(RPR) og laboratorietester for veneriske sykdommer (venereal
disease research laboratory — VDRL), begge méler antistoffer mot
et kardiolipin-lecitin-kolesterol-antigenkompleks. Treponema-tester
maéler antistoffer mot native (Nichols strain) or rekombinant T.
pallidum antigener." Dette automatiske assayet er basert pa et
immunologisk lateks agglutinasjontestprinsipp.

PRINSIPP

Serum natriumheparin-plasma er de anbefalte
innsamlingsmediene. Bruk standard pravetaking og
prepareringsmetoder.®

Hvis de ikke analyseres umiddelbart, kan prgvene lagres som
angitt under: Stabiliteten til serum?®

7 dager ved 2 -8 °C

1 dag ved 15— 25°C

4 uker ved (-15) — (-25) °C
Stabiliteten til plasma®

7 dager ved 2 -8 °C

1 dag ved 15— 25°C

7 dager ved (-15) — (-25) °C

Hvis prevene har veert nedfrosset, sentrifuger dem ved 15000xg i
10 minutter for maling. Pravene kan fryses og tines opp en gang.*

PROSEDYRE

Polystyrenlateks som er belagt med lipid-antigener (kardiolipin og
lecitin), eksponeres for testpraven under bestemte forhold, for a
sette i gang dannelse av anti-lipidide antistoffer lateksaggregat.
Okt turbiditet pa grunn av dannelsen av dette aggregatet
(endringen i turbiditeten), i forhold til nivaet fer eksponeringen,
males for & bestemme titer for anti-lipidide antistoffer i testpraven.

REAGENSER
Sammensetning
Komponent Ingredienser Konsentrasjon
Reagens 1 Bovint serumalbumin-buffer 1%
(pH 7,1 -7,5)
Natriumazid <0,1 %
Reagens 2 Latekspartikler belagt med <4,0 mg/ml
kardiolipin-, lecitin- og
kolesterol-antigener
Natriumazid-buffer <0,1 %
(pH7,1-75)

Forholdsregler og advarsler

1. For in vitro diagnostisk bruk.

2. lkke bruk reagensene etter utlgpsdatoen trykket pa etikettene.

3. Advarsel : Alle prover som brukes i testen skal betraktes som
potensielt smittsomme. Generelle forholdsregler som gjelder for
institusjonen ma& anvendes ved handtering og avhending av
materiale under og etter testing.?

4. RPR-reagenser skal bare brukes sammen med PRP-
kalibreringssett.

5. Advarsel : Unnga a fryse reagenser.

6. Advarsel : Reagens 1 og 2 inneholder <0,1 % natriumazid som
antimikrobisk stoff. Natriumazic kan reagere med bly- og
kobberrgr, og fere til at potensielt eksplosive metallazider
dannes. Skyll med rikelige mengder vann nar du avhender
materialet.

7. Avhending av alle avfallsmaterialer ma skje i samsvar med
lokale forskrifter.

Klargjering

Reagens 1: Flytende, klar til bruk

Reagens 2: Flytende, Klar til bruk.

Vend pa den daglig for & blande den for bruk. Unnga a danne
skum.

Lagring og stabilitet

En udpnet reagens er stabil fram til utlopsdatoen som vises pa
etiketten, nar den oppbevares ved 2 — 8 °C.

Etter 4pning, med hette pa, er reagensen stabil i opptil 4 uker ved
2-8°C.

IKKE FRYS.

Stabilitet innsatt
Reagensene er stabile dpne i Hitachi 917-analysatorene i 28
dager ved 2 — 8 °C.

Indikasjoner pa forringing
Dersom man ser turbiditet eller mikrobiell vekst i noen av
reagensene, kan dette indikere forringing.

Assay

Nedenfor gis det to eksempler pa prosedyren for RPR-assay for
Hitachi 7180 automatisk klinisk analysator og SK500/Biolis 50i
automatisk analysator. Alle analysatorens anvendelser skal
valideres. Sekisui Diagnostics har anvendelser for flere
automatiske analysatorer tilgjengelig pa foresparsel. Ytelsen til
anvendelser som ikke er validert av Sekisui, ma defineres og
valideres av brukeren.

(Hitachi 7180)
Reagens 1: 150 yL  Reagens 2: 50 L
Pragve: 16,7 pL

5 min inkubasjonstid iS min inkubasjonstid

Absorbans 1 Absorbans 2
6 min (700 nm) 10 min (700 nm)

| | » RPR-resultat

(SK500/ Biolis 50i)
Reagens 1: 120 L Reagens 2: 40 pL
Prgve: 13,3 uL

43,5 min inkubasjonstidi 4 min inkubasjonstid

Absorbans 1 Absorbans 2
4,5 min (700 nm) 7,5 min (700 nm)

| | » RPR-resultat

Materialer som felger med
RPR-reagenser 1 og 2 kreves for & male syfilitiske anti-lipidide
antistoffer. RPR-reagensene er pakket og selges som sett.

Beskrivelse Konfigurasjon Katalognummer
RPR-reagens 1 1x60ml 486616
RPR-reagens 2 1x20 ml

Materialer som er ngdvendige, men som ikke falger med

Beskrivelse Konfigurasjon Katalognummer

RPR-kalibreringssett |5 nivaer x 1 ml 486623

RPR kontrollsett Positiv2 x 1 ml 486630

Negativ2 x 1 ml

 Analysator som er i stand til & kjgre to-reagenskjemi.

Kalibrering

Man skal bare bruke RPR-kalibratorer til & kalibrere RPR-assay.
De tilordnede verdiene for RPR-kalibratorene kan spores tilbake til
VHOs internasjonale standard (den internasjonale standarden for
syfilitisk humant serum (1st International standard preparation —
etablert i 1958).

Kalibreringsfrekvensen méa bestemmes av brukeren.
Kvalitetskontrollverdiene skal vaere innenfor de forventede
omradene.

Kvalitetskontroll

Paliteligheten til testresultatene ber overvakes jevnlig ved bruk
kvalitetskontrollasninger eller serumbassenger som pa rimelig
mate representerer ytelsen man har med pasientprover.
Kontrollgsninger eller serumbassenger bgr brukes for & overvake
at reagensene fungerer som de skal og at korrekte prosedyrer
folges. Et akseptabelt omrade for hvert parti kontrollgsning skal
fastsettes av laboratoriet. Hvis kontrollverdiene ikke ligger innenfor
det forventede omradet, folg vanlige feilsgkingsprosedyrer. Hvis
det skulle veere ngdvendig med hjelp, kontakt den lokale
distributeren.




Kvalitetskontrollkravene bgr etableres i samsvar med lokale,
nasjonale og/eller internasjonale forskrifter eller krav.

RESULTATER

Resultatene uttrykkes i RPR-enheter (R.U.). Legg merke til at R.U.
er basert p4 WHO IU (Den internasjonale standarden for syfilitisk
humant serum). 1 R.U. = 0,4 IU. 1 RU tilsvarer en 1-gangers titer
for RPR-korttest.

For & konvertere fra U.R. til IU, deles R.U.-enhetene pa 2,5.

Begrensninger / interfererende stoffer

Kriterium: Gjenoppretting innen + 20 % av utgangsverdien

Alle studiene ble utfert pa Hitachi 7180 automatiske kliniske
analysator.

Lipemi: Ingen signifikant lipemisk interferens ble observert opptil 1
% (intralipid). Hvis du har mistanke om at preven er lipemisk,
sentrifuger dem ved 15000xg i 10 minutter far maling.

Chyle (formazin-turbiditetsenhet): Ingen signifikant lipemisk
interferens ble observert opptil 620 formazin-grad. Prgver som
overstiger 620 formazin-grad skal sentrifuges ved 15000xg i 10
minutter far maling.

Hemoglobinkonsentrasjon pa& opptil 488 mg/dL (75,7 pmol/L)
interfererte ikke i prever med nivaer av syfilitiske anti-lipidide
antistoffer pa 3,2 R.U.

Konjugert bilirubinkonsentrasjon pa opptil 21 mg/dL (359,1 umol/L)
interfererte ikke i praver med nivaer av syfilitiske anti-lipidide
antistoffer pa 3,2 R.U.

Ukonjugert bilirubinkonsentrasjon pa opptil 19,7 mg/dL (336,9
pmol/L) interfererte ikke i praver med nivaer av syfilitiske anti-
lipidide antistoffer pa 3,2 R.U.

Revmatoid faktor ble testet opptil 450 mg/dL uten at signifikant
interferens ble observert i praver med nivaer av syfilitiske anti-
lipidide antistoffer pa 3,8 R.U.

Serum- og plasmaprever fra pasienter i de tidlige stadiene av
antistoffproduksjon, p& grunn av svekket immunfunksjon,
inneholder sma mengder antistoff og kan teste negativt.

En uspesifikk immunrespons kan forekomme i serum- og
plasmaprover fra pasienter med autoimmune sykdommer.
Testresultatene skal vurderes basert pa andre testresultater og
kliniske symptomer.

Serum- og plasmaprgver fra pasienter som far blodprodukter som
inneholder immunglobulin, kan teste positivt. Vurder testresultatet
grundig

Pa grunn av det store spekteret av prevekonsentrasjoner som er
mulig, ma vask av prgvesonden veere tilstrekkelig til & forhindre
preveoverfaring.

Forventede verdier
En maling pa 1 U.R. eller hayere indikerer at prgven er positiv for
antistoffer.

E positivt testresultat skal vurderes basert pafelgende tester og
bor evalueres sammen med andre testresultater og kliniske
symptomer. En endelig syfilisdiagnose bgr stilles av en lege.
Resultater som ikke samsvarer med de kliniske symptomene, bar
testes pa nytt.

Hvert enkelt laboratorium ma bekrefte referanseintervallene for
den pasientpopulasjonen de betjener.

SPESIFIKKE YTELSESEGENSKAPER

Metodesammenligning
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RPR korttest (fortynningshastighet)
Presisjon

Innen-seriepresisjonen i RPR-reagenset ble bestemt ved bruk av 3
nivaer av positive serumprgver og 1 negativ serumprgve i henhold
til intern protokoll. Pravene ble malt trippelt,

10 ganger ved bruk av 3 partier med reagenser pa Hitachi 7180
klinisk analysator.

Den totale presesjonen til RPR-reagensen ble bestemt ved bruk
av 1 negativ kontroll og 1 positiv kontrollprgve i henhold til intern
protokoll, malt 3 ganger hver dag i 21 dager pa Hitachi 7180 klinisk
analysator.

Innen-seriepresisjon

Serumbasseng / Gjennomsnittlig Standardavvik | %CV

kontrollgsninger gjenoppretting (R.U.)

(R.U.)
Humant serum 0,0 0,0 -
(negativt for syfilis)
Humant serum 1,7 0,1 43
(positivt for syfilis)
Humant serum 2,9 0,1 1,6
(positivt for syfilis)
Humant serum 6,9 0,1 1,6

(positivt for syfilis)

Mellom-seriepresisjon

RPR-kontrollgsning Gjennomsnittlig Standardavvik | %CV

gjenoppretting (R.U)

(R.U.)
RPR-kontrollgsning 0,0 0,05 -
(negativ)
RPR-kontrollgsning 2,1 0,11 51
(positiv)

Metodesammenligning

Sammenlignende ytelsesstudier ble utfert ved bruk av RPR-
reagens pa Roche Hitachi 917-analysatoren og en kommersielt
tilgiengelig RPR korttest. 83 serumprover, med RPR-
konsentrasjoner mellom 0,0 og 8,6 R.U. ble testet.

Regresjonsanalysen vises under:

Sekisui Diagnostics RPR vs. RPR korttest (n = 83)

Stigningstall 1,01
Intercept (R.U.) 0,35
Korrelasjonskoeffisient (r) 0,909

Deteksjonsgrense (LoD)

Deteksjonsgrensen er den faktiske konsentrasjonen der et
observert testresultat ligger 2 SD over resultatet for den laveste
kalibratoren (kalibrator 1). Deteksjonsgrense ble etablert ved bruk
av kalibratormalinger 1 og 10 med RPR-reagens pa Roche Hitachi
7180 klinisk analysator

Deteksjonsgrensen er is 0,2 R.U.

Spesifisitet

For kvalitativ bruk av assayet, ble falske negative resultater (<1
R.U.) (ved High-Dose-Hook-Effect) ikke observert ved
analyttkonsentrasjoner pa opptil 100,5 R.U. syfilitiske anti-
lipidantistoffer, p& Hitachi 7180 klinisk analysator.

For kvantitativ anvendelse, bar praver over 4,0 R.U. kjgres pa nytt
etter fortynning (1:10) pa grunn av en mulig heydose-effekt (high-
dose-hook-effect).

Et negativt resultat som ikke samsvarer med de kliniske tegnene,
kan forekomme hos pasienter med hyperglobulinemi. | slike tilfeller
kan praven fortynnes med 0,9 % NaCl-lgsning og kjgres pa nytt
for & muliggjere korrekt maling.

Linearitet
RPR-metoden er linezer fra 0,2 til 8,0 R.U. pa Hitachi 7180
automatiske kliniske analysator.

Prover over 8,0 R.U. kan prgven fortynnes med 0,9 % NaCl-
losning. Multipliser resultatet med fortynningsfaktoren for & finne
RPR-konsentrasjonen for prgven.

Andre ytelsesstudier
Kryssreaktivitet (analytisk spesifisitet)
Prover som inneholder potensielt interfererende stoffer ble




analysert for kryssreaktivitet. Provene som ble testet med PRP- Symboldefinisjoner
assay var:

« fra pasienter med kollagenose
« fra pasienter som gjennomgar dialyse E
« fra gravide kvinner — '
Folgende resultater ble oppnadd. Katalognummer For in vitro diagnostik
Prove Antall RPR-reaktiv Takt /%}
Kollagenose 28 1 4% Téﬁqperaturgrense
Gravid 26 0 0% Produsert av
Dialyse 50 3 6 %
Klinisk sensitivitet®® Skal brukes I::I:i:l
Totalt ble 187 utvalgte bekreftede syfilis-positive praver i ulike Se bruksanvisningen
stadier av sykdommen testet. Sensitiviteten for disse provene var m
99,5 %. Batch-kode
RPR
Syfilis-positive | Antall Positiv Negativ E
praver 187 186 1 Autorisert representant i EU
Klinisk spesifisitet’ A (g'%
Totalt 2639 syfilis-negative praver ble testet. Spesifisiteten for A
disse prgvene var 99,5 %. Forsiktig. Les dokumentasjonen som Biologisk risiko
falger med
RPR
Syfilis-negative | Antall Positiv Negativ
praver 2639 12 2627 | I |I
Referanser SEKISUI MEDICAL CO., LDT.
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